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SERVICIO DE ELECTROMEDICINA

RECOMENDACIONES DE LA ACSA

UNIDADES ASISTENCIALES

Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo 
de los equipos.

Establecer una comunicación fluida con las 
unidades asistenciales y el acceso a la 
información de sus equipos.

Para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de 
electromedicina y la seguridad de pacientes y profesionales, 
es necesario que exista una responsabilidad compartida entre 
el servicio de electromedicina y las unidades asistenciales.

Establecer un canal para que los profesionales de las unidades puedan comunicar las 
averías e incidencias detectadas en los equipos.

Usar métodos para la verificación del estado de mantenimiento de los equipos 
(etiquetas, códigos QR, etc.).

Disponer de un inventario actualizado 
de su equipamiento electromédico.

Coordinación con unidades que 
compartan el uso de equipos para 
conocer el estado de mantenimiento 
de los mismos.

Establecer responsables para el 
seguimiento del estado de sus equipos:

Control del inventario.
Seguimiento del plan de mantenimiento 
preventivo.
Seguimiento de las averías 
comunicadas.
Control de la formación en el uso y 
riesgo de los equipos.
Poner a disposición la documentación 
necesaria para un uso eficaz y seguro 
de los equipos (manuales de 
instrucciones, documentación de 
mantenimiento relevante, etc.).

Comunicar al servicio de electromedicina 
la falta de mantenimiento preventivo de 
sus equipos.

Difundir a los profesionales el canal 
establecido para comunicar las averías 
o incidencias.

Concienciar a los profesionales sobre 
la importancia de:
   Comprobar el estado del equipo 
que utilizan antes de su uso.
   Respetar las recomendaciones de 
uso del equipo.


